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（抄訳）
本グループは近赤外領域での分光計測による尿成分計測を試み、尿素、尿中ナトリウム、クレアチニンおよびグルコースの濃
度の計測可能性を示している。今回の報告では、糖尿病患者の尿の光学的分析を試みた。結果の一例としては、尿素濃度につ
いては、相関係数0.89以上で、精度良い尿素濃度推定を行うことが可能であった。
本研究の一部は、JSPS科研究26282119の補助を受けたものである。
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